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化学蒸气发生一原子荧光光谱法
测定皮革和纺织品中可溶性痕量镉

刘天平，孙红英，刘宏江

(广州有色金属研究院分析检测研究中心，广东广州510651)

摘要：为建立化学蒸气发生一原子荧光光谱法测定皮革和纺织品中可溶性痕量镉的方

法，研究了还原剂浓度、酸度、催化剂浓度、共存元素以及仪器条件等主要因素对测定的影

响．选择了最佳试验条件，检出限为0．8 ng／g，加标回收率在95％～107％之间．能满足国际

标准规定限量的测定要求．
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化学蒸气发生作为原子光谱法中的样品引入方法被认为是一种极为有效的方法，具有灵

敏度高，选择性好的特点．化学蒸气发生与原子荧光光谱法的联用已成为发展较快的痕量分析

技术，成功地应用于生物样品、河底沉积物以及自来水样品中痕量镉的测定u]．目前，由于对出

口皮革和纺织品中重金属含量的要求更加严格，依据国际标准IS0105--e04用人工汗液浸取

样品，可溶性镉应在1陬／L以下，而原有的原子吸收光谱分析方法的检出限远不能达到这一

测定要求．本试验采用断续流动装置来实现溶液中镉易挥发组分的化学蒸气发生，利用无色散

原予荧光光度计进行测定，并对各种影响因索进行了研究，得到了满意的结果．

1试验部分

1．1原理

在酸性介质及催化剂的作用下，试液中的镉与硼氢化钾反应生成镉的挥发性组分，与反应

生成的氢气和载气(氩气)混合，进入原子化器形成氢一空气一氩火焰，并在此被原子化．镉的

热原子蒸气受空心阴极灯发射的特定波长的光能激发，处于基态的外层电子跃迁到较高能级，

并在返回到较低能级的过程中辐射出原子荧光，其荧光强度与溶液中镉的浓度成正比．与标准

系列比较定量．

1．2仪器及试剂

北京万拓仪器有限公司生产的』惦一2202a型双道原子荧光光度计及断续流动进样装
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置；计算机系统和镉编码空心阴极灯．

试验用水为去离子水，所用试剂除盐酸、硝酸为优级纯外，其余均为分析纯．盐酸(6 tool／

L)；硝酸(7．5 tool／L)；硫脲溶液(1009／L)，现用现配；C02+溶液(o．05 g／L)．

KBH。溶液(10～60 g／L)：溶解在59／L KOH溶液中，I临用前配制．

镉标准储备溶液(1000 mg／I。)：按常规方 表1仪器测量条件

法配制，使用时用0．6 mol／L盐酸逐级稀释，最TabJe 1 Deter唑!竺竺!!竺!竺!竺!竺!：：竺兰“3
后配成0．100 mg／L镉标准使用溶液．

人工汗液：0．37 g／L L-组氨酸，5．0 g／L

NaCl，2．2 g／L NaH2P04，pH约5．5．

1．3试验步骤

1．3．1试样溶液的制备

称取1．00 g皮革或纺织品试样置于150

mL具塞三角烧瓶中，加入50 mL人工汗液，在

温度(37+1)℃下恒温振荡1 h，然后过滤并洗

涤，滤液待测．

1．3．2标准系列配制

分别吸取0，0．25，0．50，1．00，2．00 mL镉

标准使用溶液于50 mL比色管中，加水至25

mL，依次加入2mL 6 mol／L HCl，5 mL i00

g／L硫脲和l mL 0．05 g／L C02+溶液，用水稀

释至刻度，摇匀．相应浓度分别为0．00，0．50，

1．Oo，2．00，4．00 gg／L．该标准系列现用现配．

1．3．3试液分析

吸取25．00mL上述待测试液于50mL比

色管中，以下手续同标准系列配制．

项日 参数

PMT负高压／V

原子化器温度／C

原子化器高度／mm

灯电流／mA

载气流量／(mL·rain“)

屏蔽气流量／(mL·rainl)

延迟时问／s

读数时间／s

测定方式

积分方式

280

200

1 6

50

500

1000

10

标准曲线法

峰面积

表2断续流动程序

TaNe 2 Intermittent flow program

按照仪器操作规程设定工作参数(仪器测量条件见表1，断续流动程序见表2)进行标准系

列的测定，以荧光强度对质量浓度作工作曲线，然后测定试液，仪器自动计算并打印分析结果．

2试验条件的选择

2．1仪器条件的选择

2．1．1空心阴极灯灯电流

灯电流与相对荧光强度(检出信号强度与背景信号强度之比)的关系如图1所示．灯电流

过小，灵敏度降低；灯电流过大，会缩短灯的使用寿命．选择灯电流为50 mA(辅助电流为25

mA)，可以得到较大的荧光强度比值和很好的灵敏度．

2．1．2原子化器高度

原子化器高度与试样的原子化效率有关．由图2可见，当原子化器观测高度为16 nlrfl时，

相对荧光强度最大．故选择原子化器高度为1 6 mm．

2．1．3载气流量
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在化学蒸气发生方法中一般采用硼氢化钾 戴气流量／(-1．nin‘)

作为还原剂．KBH·水溶液不太稳定，需加入适 图3载气流量与相对必光强度的关系

量的KOH，但KOH的加入量不能过多，否则Fig．3 Relation betwe“gasⅢpacity and relative

会降低反应的酸度和灵敏度．在本试验过程中 fluorescence intensity

KOH的浓度始终保持5 g／L．试验表明：KBH。

浓度太低时，不利于还原反应的进行；当其浓度达到30 g／L时，才有比较高的荧光强度；过高

的浓度会产生大量的氢气反而稀释原子蒸气的浓度，同时反应也会太剧烈，易引起液相干扰，

导致荧光强度下降．KBH；的浓度也影响反应的酸度范围，当其浓度增加时，酸度也需相应加

大．选择KBH；浓度为30 g／L可以满足试样的测定要求．

2．3酸度对反应的影响

在上述条件下试验了盐酸酸度对反应的影响，如图4所示．盐酸酸度过小或过大，都对镉

挥炭陆组分的产生不利，会使荧光强度值呈下降趋势．当盐酸浓度在0．22一o．28 mol／L范围

时，荧光强度达到最大的恒定值．本试验选用0．24 mol／L盐酸．

对硝酸酸度也进行了试验，得到类似的结果，适宜的硝酸浓度为0．18～o．26 mol／L，

2．4催化剂对反应的影响

在镉还原反应过程中，硫脲和C0”的存在会大大提高原子蒸气的生成效率，从而提高测

定的灵敏度．因此，硫脲和Coz+被认为是反应的催化剂．经过试验，最后选定硫脲的质量浓度

为10 g／L，Co”的质量浓度为1 mg／L．所加入的催化剂对反应的酸度范围没有影响．
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3试验结果与讨论

3．1共存元素的影响

根据样品溶液中可能存在的共存元素进行

干扰试验．结果表明，在10 g／L硫脲和1 mg／L

co”存在的条件下，下列元素在括号内所示的

含量(mg／L)时，对测定不产生干扰：Na，K

(10000)；Ca，Mg(1000)；As(V)，Sb(V)，Cr

(Ⅵ)，Cr(Ⅲ)，Hg，Ni(0．1)；Cu(0．05)，Pb

(o-01)．对于常规样品而言，试液中各种共存元Fjg．4
素均未超过上述含量，不干扰测定．

由于大量碱金属和碱土金属对测定不产生

囝4盐酸浓度对荧光强度的影响

Influence of HCl concentration on fluores-

celice intensity

干扰，因此本方法也可以应用于海水样品中痕量镉的分析．

3．2线性关系

在不同时间分别测定日常分析所用的标准系列(o．00～4．00 pg／L)，作标准工作曲线，它

们的相关系数均大于o．9997，平均为0．9998．可见标准系列呈现良好的线性关系．线性回归方

程为J，一1228．39p(I，为荧光强度；P为cd的质量浓度，pg／L)．

3．3检出限

用本法连续15次测定空白溶液，然后测定标准系列，取最后11次空白溶液测量的数据，

统计标准偏差SD，按DL=3XSD／K(DL为检出限，K为校正曲线的斜率)的计算方法，计算

出试液中镉的检出限为0．0080 pg／L．对于样品来说，最低检出量为0．8 ng／g．

3．4精密度

在所设定的试验条件下，分别对含镉0．50，1．00，2．00帽／L的试液用统计测量法进行测

定，结果如表3所示．由表3可见，所测三种不同溶液的相对标准偏差均在5．o％以内．

表3测试不同试液的统计结果

Tahie 3 Statistical results of determination of different test solution

3．5加标回收试验

在制备试样溶液过程中加入一定量的镉标准物质，测定结果见表4．由表4可知，加标回

收率为95％～107％，表明本法测定的结果是可靠的．

4结论

采用化学蒸气发生一原子荧光光谱法测定皮革和纺织品中可溶性痕量镉，具有灵敏度高、
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检出限低、共存元素干扰小、操作简便、重现性好等优点，加标回收率在95％～107％之间，能

满足国际标准规定限量的测定要求．

表4加标回收试验结果

Table 4 Results of the addltion recovery test

样品 加标量／(眶·L、)测得值／(嵋·L一、) 回收率／％

0 0．28 一

A l+00 1，23 95

2．00 2．36 104————————————————————————————————————————————————一一一0 0．71 一

B 1．00 1．78 107

2．00 2．69 99
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Determination of the soluble trace Cd in

the textile fabric and leather by chemical vapor generation and

atomic fluorescence spectrometry
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Abstract：The soluble trace CA in the textile fabric and leather was determinated by chemical

vapo。generatlon and atomic fluorescenee speetrometry．The effects of cj．Dncentrations of re—

ductaTn and catalyst，acidity，coexisting elements and operating conditions were studied·

The resu[ts obt缸ned under optimum conditblls show that the detection limit is 0．8 ng／g and

the addition recovery is between 95％and 107％．
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