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摘 要：采用自主开发的表面改性新技术——改进表面热处理(PT())技术对医用钛材料进行表面处理，

然后采用扫描电镜、X射线衍射等手段分析其表面改性层，并进行生物学评价．结果表明，PTO表面改

性钛植人物具有良好的生物相容性和优异的血液相容性．其综合性能达到或超过国家标准GB／T16886

的要求．
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钛材料凭其优良的综合性能在医用植入物领域

获得广泛应用，包括人工关节、骨创伤产品、脊柱矫

形内固定系统、牙种植体、人工心脏瓣膜、介入性心

血管支架等．医用钛材料主要存在以下问题：耐磨性

能较差；人体应用环境十分苛刻，耐腐蚀性能还需要

进一步提高；生物活性不够理想．心血管病已成为人

类死亡的主要疾病之一，采用人工心血管器械置换

是挽救此类患者生命的有效途径．但植人人工心脏

瓣膜等器械的病人，必须每天服用抗凝血药物，才能

维持正常生活；服药不足或过量都会导致并发症，甚

至死亡．所以，研制出具有优异抗凝血性能的新一代

人工心血管器械已是当务之急．这些问题与钛材料

的表面性能密切相关，对钛材料进行表面改性以提

高其综合表面性能是解决上述问题的有效途径．

戚培毅等人[1≈3成功开发出经济有效的表面改

性新技术一改进表面热处理(PT0)技术，该技术能

显著提高钛及钛合金的耐磨性和耐蚀性．在PTO技

术的基础上研发出医用钛材料表面改性新工艺，并

研究评价了PTO表面改性医用钛材料的环境行为

和性能，包括摩擦磨损行为及耐磨性、腐蚀行为及耐

蚀性、生物学行为及生物相容性等．本文主要论述

PTO表面改性医用钛材料的生物学性能．

1 实验部分

实验所用材料为宝鸡钛业股份有限公司生产的

医用TA2纯钛棒(D10)，线切割成D10mm×3 mill

试片．逐级将试样磨到1200号金相砂纸，用丙酮和

酒精进行超声波清洗，用2％HF一8％HNO。一90％

H：0溶液酸洗后，再用蒸馏水清洗干净．然后浸入

特制的活化液中进行活化处理，之后取出在空气中

干燥，最后在可控气氛炉中进行表面热处理．

用JSM-5910扫描电子显微镜对试样截面显微组

织和表面形貌进行观察分析．用Phillips PW 1050 X-

射线衍射仪分析试样的相组成，实验条件为：Cu-Ka

辐射，20角范围20。～100。．扫描速率0．5。／s．

国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监

督检验中心按照国家标准GB／T16886医疗器械生

物学评价对PT0处理钛植入物进行生物学评价．
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2结果与讨论

21寰面改性层分析

P J'u处理钍的表面形碗SEM雕H(罔Ia)显

示表面巾均匀等轴品性组成PTO处理蚀的截面

M徽组缎见陶1(h)，蜻个改性层由裘断腱和0敝区

组成裘IⅢ腱均匀致密、结台良好、厚约2～3 um
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PTO表面改性前后钍试样的x射线衍射相分

析结果如圉2所示由阳2可知．束经PTO处理的

纯钍由a相柯成．经PTO处理的钍表面为金红石墅

氧化钛表面屉
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P ro处理牲檀人物生物学评价结果列于表l

由表1可知．经PTO处理后．钛檀人物的溶血率由

2％降莹0 3％．降幅近6倍．比国体(；li／rl船86要

求的5％低近l 7倍PTO处理仕植入物无皮肤致敬

反应．符合国标要求的“皮肤豉敏反应瞳山I缓”
P'I O处理铣植^物细胞毒性反应为0埋．格台国标

要求的“细胞毒性反应应小大干1缎H．p ro赴理钻

槽^钫遗传毒性(Ames实验、染色体畸尘宴验和小

鼠淋巴稚实验)实验结果均为明性．符台国标要求

骨植人炎验袭明．PTO处理钍植入物符台杯瘫

要求

实验结皋表明：P“)处理钍{盘人物具有良好的

生物相吝性和优异的溶血牢指标．达到或超过国家

杯准

蝌溶血翠评价生物材科封红细胞骚的影响．是

一项急性毒性筛选实验实验结果表驯．经PTO处

理后蚀毓^物的溶血率由z“降至0 3％．几乎为零
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的溶血率说明PTO改性钛材料无急性群性．对玎

细胞无显著破坏作用

血小扳的功能是通过形成血小板拴抑制流血，

通过倍化凝血反应偿血小板睦稳定．导敢凝血抗

甏血材辩表面应少吸附血小板且不激话血小扳

PTO改性前后血小扳黏附实验结果如图3所示蛮

验结果表明．竖P10改性的样品．其表面黏跗的血

小扳致量少、形态Ⅲ常，无明显团聚(圈3(h)中的

白亮鄙分为血小板．灰暗酃分为样品表嘟)；而未经

P rO改性的样品．其表面黏附的血小板毁矗多．变

形忻害、团聚明显(圈3(a)中的背底是钍试片埘

癌)．表明阻小扳已被擞活
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(a)$＆l’1‘l n日(b)《PTI'mⅡ

Fig 3$EM mictognphs showlng The‘urf8cc mo rphology oftI"pIdteIcPadhesiot：一pIcsbr№al Mceivcd Tlla删lm(b)Ff(}t⋯dt岫nJum

P ro表面改性新技术能显著提高钛材料的鲸 钛的表面娃微硬度增加了近5倍，抗咬台能力提高

台表面性能，主要包括下剁方面：(1】PTO处理使 丁3个毁量缎，也好干等离子氯化处理蚀材o(2)

三一
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未经PTO处理的钛试样在沸腾5％盐酸溶液中的

腐蚀速率为0．932 mg／cm2·h，而经PTO处理的

试样未检测到腐蚀失重；PTO处理的纯钛表面层在

沸腾20％盐酸溶液中的寿命是等离子氮化处理的

约40倍口]．(3)PTO表面改性钛植入物达到或超过

国家标准GB／T16886，尤其溶血率为0．3％，比标准

要求的5％低近17倍．

经济有效、低碳环保型PTO表面改性新技术在

医用钛器械领域具有广阔应用前景，尤其在人工心

血管器械方面优势明显．研制出具有优异抗凝血性

能的新一代人工心血管器械有着十分重要的意义．

3 结 论

经PT0表面改性处理后，医用钛表面形成了均

匀致密、结合牢固的高性能氧化钛薄膜．PTO表面

改性钛植人物具有优异的血液相容性，溶血率为

0．3％，比国家标准要求低近17倍．皮肤致敏、细胞

毒性、遗传毒性和骨植入等项目均达到国家标准

GB／T16886的要求．
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Investigation into new surface modification of titanium for medical application
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Abstract：New surface modifications of titanium for medical application have been carried out by a self-de．

veloped technique，namely promoted thermal oxidation(PTO)．PTO-treated surface layers was analyzed

using scanning electron microscopy(SEM)and X—ray diffraction(XRD)，and the biocompatibility and he—

mocompatibility of the PTO-treated titanium were evaluated．The results show that the PTO-modified ti—

tanium implants are characterized by good biocompatibility and excellent hemocompatibility，and the corn—

prehensive performance reaches or exceeds the national standard GB／T16886．
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